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УКРАЇНА

НОВОУШИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НОВОУШИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 Р І Ш Е Н Н Я
VII сесії  селищної ради VII скликання

від  13 квітня 2017 року №12
смт. Нова Ушиця
   Про надання КУ «Новоушицький Центр ПМСД»
    дозволу на списання майна

   Згідно постанови КМУ від 08.11.2007р. №1314 Про порядок списання об’єктів державної власності,  постанови КМУ від 26.12.2012 року №1199 про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності, відповідно до ст.ст. 10, 25, 26, 46, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (із змінами та доповненнями), листа КУ «Новоушицький Центр ПМСД» від 07.04.2017р. №234  селищна рада

ВИРІШИЛА:
  1. Надати КУ «Новоушицький Центр первинної медико-санітарної допомоги» дозвіл на списання майна згідно актів (додаються).
  2. КУ «Новоушицький Центр первинної медико-санітарної допомоги»  провести списання зазначеного майна відповідно до чинного законодавства  та нормативних документів. 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Новоушицької    

     селищної ради  з питань    житлово-комунального господарства, комунальної власності,    

     промисловості, ідприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, з питань планування,   

     фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку освіти, культури, охорони    

     здоров’я, молоді, фізкультури і спорту та соціального захисту населення.
Селищний голова                                                                     О.Московчук 
                                                                                             ДОДАТОК :

                                                                                             до рішення VІІ сесії  селищної ради VІІ скликання

    
            від 13.04.2017 року №12
Перелік засобів вимірювальної техніки, фізіотерапевтичних та побутових приладів КУ «Новоушицький центру ПМСД», які комісія вважає непридатними для подальшого використання та неможливими для проведення ремонту.

	№ п/п
	Найменування
	Інвентарний

 номер
	Рік випуску
	К-ть
	Результати обстеження технічного стану

	КУ «Новоушицький центр ПМСД»

	
	Електрокардіограф:
	
	
	
	

	1. 
	«Малиш»
	10410020
	1983
	1
	Обладнання не працює.  Вийшов з ладу підсилювально-реєструючий блок. Частково не працюють сегменти індикатору. Втрата контакту в роз’ємні підключення. Ремонт неможливий так як запасні частини не випускаються

	2. 
	«Малиш»
	10410024
	1983
	1
	Обладнання не працює.  Пошкоджена термоплівка. Пошкоджений контролер. Пошкодження кабелю пацієнта. Пристрій фізично застарілий. Запасні частини не випускаються тому ремонтувати не можливо.

	3. 
	«Аксіон»
	10410025
	1991
	1
	Пристрій не працює. Вийшов з ладу перетворювач ПЭП ЮМ. Вийшов з ладу блок живлення мережевий БПС-2. Ремонт неможливий так як запасні частини не випускаються.

	
	Холодильник:
	
	
	

	4. 
	Саратов
	11401031
	1972
	1
	Агрегат не працює. Корозія корпуса. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Агрегат фізично непридатний для використання, тому ремонту не підлягає.

	5. 
	Свіяга
	11401032
	1968
	1
	Агрегат не працює. Розгерметизація корпусу. Згорів мотор-компресор. Пошкоджений контур охолодження. Запасні частини не випускаються, тому ремонт не можливий.

	6. 
	Дніпро
	11401036
	1977
	1
	Агрегат не працює. Замкнення контактів у пуско-захисному реле. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замкнення у клемній колодці. Запасні частини не випускаються, тому ремонт не можливий.

	
	Лампа інфрачервона:
	
	
	

	7. 
	Лампа інфрачервона 
	1132035
	1963
	1
	Пристрій не працює. Деформація корпусу. Агрегат фізично непридатний для використання, тому ремонту не підлягає.

	8. 
	Лампа інфрачервона 
	1132094
	1963
	1
	Пристрій не працює. Деформація корпусу.  Відсутні запасні частини. Агрегат фізично непридатний для використання, тому ремонту не підлягає.

	
	Опромінювач УФ
	
	
	

	9. 
	УЗТ 1.01-Ф 
	1132095
	1968
	1
	Опромінювач не працює. Пошкодження корпусу у містах кріплення. Апарат фізично непридатний для використання, не випускаються запасні частини, тому ремонту не підлягає. 

	10. 
	УЗТ 1.01-Ф 
	10410026
	1968
	1
	Опромінювач не працює. Пошкодження корпусу у містах кріплення. Апарат фізично непридатний для використання, не випускаються запасні частини, тому ремонту не підлягає.

	11. 
	УЗТ 1.01-Ф 
	11401033
	1968
	1
	Опромінювач не працює. Пошкодження корпусу у містах кріплення. Апарат фізично непридатний для використання, не випускаються запасні частини, тому ремонту не підлягає.

	12. 
	УЗТ 1.01-Ф 
	11401034
	1968
	1
	Опромінювач не працює. Пошкодження корпусу у містах кріплення. Апарат фізично непридатний для використання, не випускаються запасні частини, тому ремонту не підлягає.

	13. 
	УЗТ 1.01-Ф 
	11401030
	1968
	1
	Опромінювач не працює. Пошкодження корпусу у містах кріплення. Апарат фізично непридатний для використання, не випускаються запасні частини, тому ремонту не підлягає.

	
	УВЧ:
	
	
	

	14. 
	УВЧ
	11401035
	1973
	1
	Апарат не працює. Закінчився термін експлуатації генераторних ламп Г-811. Не випускають запасні частини, тому ремонт не можливий.

	15. 
	переносний
	10410027
	1984
	1
	Апарат не працює. Перегоряння анодного контуру. Вийшов з ладу силовий трансформатор. Не випускають запасні частини, тому ремонт не можливий.

	16. 
	Інгалятор (апарат дихальн.)
	1132040
	1990
	1
	Апарат не працює. Вийшов з ладу електронний блок. Перегоряння ВПТ-6-7-1А. Не випускають запасні частини, тому ремонт не можливий.

	17. 
	Інгалятор ПАН
	1132047
	1981
	1
	Апарат не працює. Пошкоджений п’єзоелектричний вузол. Вийшов з ладу вузол подачі повітря до термостата. Деформація камери розпилення. Не випускають запасні частини, тому ремонт не можливий.

	
	Апарат «Іскра»
	
	
	

	18. 
	Апарат «Іскра»
	1132043
	1984
	1
	Апарат не працює. Пошкоджений резонатор. Не випускають запасні частини, тому ремонт не можливий.

	19. 
	Апарат «Іскра»
	1132037
	1984
	1
	Апарат не працює. Вийшов з ладу термоміліамперметр. Вийшов з ладу регулятор потужності. Не випускають запасні частини, тому ремонт не можливий.

	20. 
	Апарат «Іскра»
	1132048
	1984
	1
	Апарат не працює. Втрата ємності конденсаторів МБГЧ та МБМ. Коротке замкнення, розрив у ланцюгу живлення. Не випускають запасні частини, тому ремонт не можливий.

	21. 
	Апарат «Іскра»
	1132049
	1984
	1
	Апарат не працює. Вийшов з ладу генератор високої частоти. Коротке замкнення діодного  випрямляючого мосту. Не випускають запасні частини, тому ремонт не можливий.

	22. 
	Апарат «Ромашка»
	10410028
	1991
	1
	Апарат не працює. Розтріскування  корпусу. Відсутній контакт перемикача. Вийшов з ладу ТЕН(накип). Не випускають запасні частини, тому ремонт не можливий.

	23. 
	Апарат «Ампліпульс-5»
	1132044
	1987
	1
	Апарат не працює. Замкнення перемикачів П2К. Роз’єднання пайки на платі з елементами комутуючого пристрою. Окислення контактів міліамперметра. Не випускають запасні частини, тому ремонт не можливий.

	24. 
	Апарат «Поток-1»:
	1132045
	1985
	1
	Апарат не працює. Замкнення схеми формування ланцюгу постійного струму з регулятором. Обрив обмотки потенціометра. Вийшов з ладу міліамперметр. Перегоряння індикатора. Ремонт не можливий так як до даного апарату не випускають запасні частини.

	25. 
	Апарат для франклінізації
	1132093
	1986
	1
	Апарат не працює. Відсутній контакт перемикача. Міжвиткове замикання первинної обмотки блоку живлення. Тепловий пробій електролітичних конденсаторів. Не випускають запасні частини, тому ремонт не можливий.

	26. 
	Апарат «Луч-3»
	10410023
	1990
	1
	Апарат не працює. Не вмикається накал магнетрону М62. Міжвиткове замикання в обмотці якоря вентилятора охолодження магнетрону. Вийшло з ладу реле часу 6РВ-30. Пошкодження випрямляча. Ремонт неможливий через відсутність необхідних запчастин, їх не випускають на сьогодні.

	27. 
	Магнітер 
	1132051
	1986
	1
	Пристрій не працює. Перегоряння обмотки. Ремонт не можливий, так як не виготовляються запасні частини.

	28. 
	Полосневий нагрівач ПЕН-01
	1132046
	1978
	1
	Нагрівач не працює. Вийшла з ладу система терморегулювання. Несправний випрямляч. Несправна контактна група. Не випускають запасні частини, тому неможливий ремонт.

	
	Стерилізатор:
	
	
	

	29. 
	ВК-75
	1132038
	1975
	1
	Стерилізатор не працює. Порушення герметичних з’єднань. Вийшов з ладу ежектор. Деформація електроконтактного манометра. На сьогоднішній час не випускають необхідні запасні частини. Отже, ремонт не можливий.

	30. 
	ГК-10
	1132039
	1986
	1
	Стерилізатор не працює. Вийшов з ладу парогенератор ГК-100-3, деформація кришки стерилізаціонної камери Не випускають запасні частини, тому ремонт не можливий.

	31. 
	Дефибрілятор
	10410029
	1985
	1
	Апарат не працює. Вийшов з ладу блок живлення мережевий БПС-2. Втрата початкових електричних параметрів. Ремонт не можливий через те, що не випускають запасні частини.

	
	Вага доросла електронна:
	
	
	

	32. 
	 «Скарлет»
	1132053
	2009
	1
	Вага не працює. Пошкодження мікросхеми внутрішньої пам’яті.  Деформація ЖК дисплея. Ремонт фінансово недоцільний.

	33. 
	Romed 118 EF
	1132098
	2008
	1
	Вага не працює. Окислення батарейного відсіку. Частково не працюють сегменти індикатору. Ремонт фінансово недоцільний

	34. 
	Romed 118 EF
	1132066
	2008
	1
	Вага не працює. Пошкоджене табло. Відсутня індикація. Ремонт фінансово недоцільний

	35. 
	RTZ 125
	1132068
	2005
	1
	Вага не працює. Пошкоджене табло. Відсутня індикація. Логічне пошкодження. Ремонт фінансово недоцільний

	
	Вага доросла механічна:
	
	
	

	36. 
	Вага доросла механічна
	1132047
	1960
	1
	Вага не працює. Пошкодження коромисла. Заклинення контрольної стрілки. Розтягнення пружини. На сьогодні не виготовляються  запасні частини до такого пристрою, тому ремонт не можливий.

	
	Вага дитяча електронна: 
	
	
	

	37. 
	Romed BS20
	1132067
	2007
	1
	Вага не працює. Окислення батарейного відсіку. Частково не працюють сегменти індикатору. Ремонт фінансово недоцільний

	
	Вага дитяча механічна:
	
	
	

	38. 
	ВМ-20
	1132069
	1987
	1
	Вага не працює. Корозія призм. Деформація підплатформених важелів. Пошкодження коромисла. Не виготовляються  запасні частини, тому ремонт неможливий.

	39. 
	Телевізор «Весна»
	11410037
	1971
	1
	Телевізор не працює. Вийшли з ладу каскади формування сигналів АББ. Втрата напруги анода та фокусування. Обрив виводів конденсаторів. Не виготовляються  запасні частини до зазначеної марки телевізора, тому ремонт не можливий.

	
	Тонометр електроний:
	
	
	

	40. 
	Тонометр електроний
	1132043
	2008
	1
	Апарат не працює. Пошкодження мікросхеми внутрішньої пам’яті. Був в ремонті. Ремонт фінансово недоцільний.

	
	Тонометр механічний:
	
	
	

	41. 
	Тонометр механічний
	1132072
	1998
	1
	Апарат не працює. Не правильні показання манометра. Ремонт фінансово недоцільний.

	42. 
	Тонометр механічний
	1132073
	1996
	1
	Апарат не працює. Деформація бінауральної трубки. Ремонт фінансово недоцільний.

	43. 
	Тонометр механічний
	1132057
	1997
	1
	Апарат не працює. Заклинення контрольної стрілки манометру. Ремонт фінансово недоцільний.

	44. 
	Тонометр механічний
	1132058
	1993
	1
	Апарат не працює. Розтягнення пружини манометра. Ремонт фінансово недоцільний.

	45. 
	Тонометр механічний
	1132076
	1994
	1
	Апарат не працює. Пошкодження повітряного клапану. Деформація корпусу. Ремонт фінансово недоцільний.

	46. 
	Тонометр механічний
	1132077
	1996
	1
	Апарат не працює. Вийшов з ладу вимірюючий пристрій. Ремонт фінансово недоцільний.

	47. 
	Тонометр механічний
	1132078
	1997
	1
	Апарат не працює. Пошкоджений трібко-секторний механізм. Заклинення стрілки. Ремонт фінансово недоцільний.

	48. 
	Тонометр механічний
	1132079
	1999
	1
	Апарат не працює. Деформація  шлангів. Не правильні показання манометра. Ремонт фінансово недоцільний.

	49. 
	Тонометр механічний
	1132080
	1998
	1
	Апарат не працює. Пошкоджена манжета. Фізичне зношення. Ремонт фінансово недоцільний.

	50. 
	Тонометр механічний
	1132081
	1995
	1
	Апарат не працює. Розтягнення пружини манометра. Ремонт фінансово недоцільний.

	51. 
	Тонометр механічний
	1132082
	1997
	1
	Апарат не працює. Пошкоджений трібко-секторний механізм. Ремонт фінансово недоцільний.

	52. 
	Тонометр механічний
	1132083
	1991
	1
	Апарат не працює. Заклинення стрілки. Фізичне зношення. Ремонт фінансово недоцільний.

	53. 
	Тонометр механічний
	1132084
	1998
	1
	Апарат не працює. Деформація бінауральної трубки. Ремонт фінансово недоцільний.

	54. 
	Тонометр механічний
	1132085
	1996
	1
	Апарат не працює. Розтягнення пружини манометра. Ремонт фінансово недоцільний.

	55. 
	Тонометр механічний
	1132086
	1997
	1
	Апарат не працює. Вийшов з ладу вимірюючий пристрій. Ремонт фінансово недоцільний.

	56. 
	Тонометр механічний
	1132089
	1999
	1
	Апарат не працює. Не правильні показання манометра. Ремонт фінансово недоцільний.

	57. 
	Тонометр механічний
	1132090
	1998
	1
	Апарат не працює. Деформація  шлангів. Ремонт фінансово недоцільний.

	58. 
	Тонометр механічний
	1132091
	1994
	1
	Апарат не працює. Розтягнення пружини манометра. Ремонт фінансово недоцільний.

	59. 
	Тонометр механічний
	1132092
	1997
	1
	Апарат не працює. Фізично та морально не при годне до подальшого використання. Ремонт фінансово недоцільний.

	60. 
	Тонометр механічний
	1132096
	1996
	1
	Апарат не працює. Деформація бінауральної трубки. Ремонт фінансово недоцільний.

	61. 
	Тонометр механічний
	1132097
	1998
	1
	Апарат не працює. Роз’єднання пайки. Перегорання мікросхеми модуля живлення. Ремонт фінансово недоцільний.

	62. 
	Тонометр механічний
	1132040
	1996
	1
	Апарат не працює. Заклинення контрольної стрілки манометру. Ремонт фінансово недоцільний.

	63. 
	Тонометр механічний
	1132041
	1997
	1
	Апарат не працює. Розтягнення пружини манометра. Ремонт фінансово недоцільний.

	64. 
	Тонометр механічний
	1132042
	1999
	1
	Апарат не працює. Пошкодження повітряного клапану. Деформація корпусу. Ремонт фінансово недоцільний.

	65. 
	Тонометр механічний
	1132054
	1998
	1
	Апарат не працює. Вийшов з ладу вимірюючий пристрій. Ремонт фінансово недоцільний.

	66. 
	Тонометр механічний
	1132087
	1996
	1
	Апарат не працює. Пошкоджений трібко-секторний механізм. Заклинення стрілки. Ремонт фінансово недоцільний.

	67. 
	Тонометр механічний
	1132064
	1997
	1
	Апарат не працює. Пошкоджений трібко-секторний механізм Ремонт фінансово недоцільний.

	68. 
	Тонометр механічний
	1132065
	1999
	1
	Апарат не працює. Заклинення стрілки. Фізичне зношення. Ремонт фінансово недоцільний.

	69. 
	Тонометр механічний
	1132074
	1998
	1
	Апарат не працює. Деформація бінауральної трубки. Ремонт фінансово недоцільний.

	70. 
	Тонометр механічний
	1132088
	1996
	1
	Апарат не працює. Розтягнення пружини манометра. Ремонт неможливий, фінансово недоцільний.

	71. 
	Тонометр механічний
	1132075
	1997
	1
	Апарат не працює. Вийшов з ладу вимірюючий пристрій. Ремонт фінансово недоцільний.

	72. 
	Тонометр механічний
	1132070
	1998
	1
	Апарат не працює. Не правильні показання манометра. Ремонт фінансово недоцільний.

	73. 
	Тонометр механічний
	1132100
	1996
	1
	Апарат не працює. Фізично та морально не при годне до подальшого використання. Ремонт фінансово недоцільний.

	74. 
	Тонометр механічний
	1132101
	1997
	1
	Апарат не працює. Деформація бінауральної трубки. Ремонт фінансово недоцільний.

	75. 
	Тонометр механічний
	1132102
	1991
	1
	Апарат не працює. Заклинення контрольної стрілки манометру. Ремонт фінансово недоцільний.


Секретар ради                                                                            С.Мегель

