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УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОУШИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НОВОУШИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

позачергова сесія селищної ради VII скликання

від  18 листопада 2019року №41
смт. Нова Ушиця
Про надання КНП «Новоушицький Центр ПМСД»
Новоушицької селищної ради

дозволу на списання майна

   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (із змінами та доповненнями), листа КНП «Новоушицький Центр ПМСД» від 06.11.2019р. №463  селищна рада

ВИРІШИЛА:
1. Надати КНП «Новоушицький Центр первинної медико-санітарної допомоги»
      Новоушицької селищної ради дозвіл на списання майна згідно актів (додається).
2. КНП «Новоушицький Центр первинної медико-санітарної допомоги»  Новоушицької    

     селищної ради провести списання зазначеного майна відповідно до чинного законодавства   

     та нормативних документів. 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Новоушицької    

     селищної ради  з питань    житлово-комунального господарства, комунальної власності,    

     промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг, з питань планування,   

     фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку освіти, культури, охорони    

     здоров’я, молоді, фізкультури і спорту та соціального захисту населення.
Селищний голова                                                                     О.Московчук 
                                                                                    Додаток  №1

Перелік засобів вимірювальної техніки, фізіотерапевтичних та побутових приладів КНП «Новоушицький центру ПМСД», які непридатні для подальшого використання та підлягають списанню.

	№ п/п
	Назва основних засобів
	Рік випуску
	Кількість
	Інвентарний номер
	Результати обстеження технічного стану

	1. 
	«BTL-08»
	1983
	1
	10400485
	Окислення контактів міліамперметра. Міжвиткове замикання генератора несучої частоти. Вийшов з ладу амплітудний модулятор. Роз’єд-нання пайки. Замкнення доріжок.

	2. 
	«Малиш»
	1983
	1
	10400486
	Міжвиткове замикання генератора несучої частоти. Порушене налаштування ланцюгу перед корекції.  Вийшов з ладу амплітудний модулятор. Пошкоджена ізоляція. Западання кнопок режиму роботи. Повний знос основних елементів комплексу, контактних груп.  Вийшов з ладу ультразвуковий детектор.

	3. 
	«Аксіон»
	1991
	1
	10400055
	Пошкоджений резонатор. Вийшов з ладу регулятор потужності. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений.

	4. 
	«Аксіон»
	1991
	1
	10400646
	Тепловий пробій конденсатора. Вийшов з ладу терм міліамперметр. Фізичне зношення. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання.

	5. 
	«Малиш»
	1983
	1
	10400024
	Міжвиткове замикання генератора несучої частоти. Порушене налаштування ланцюгу перед корекції.  Вийшов з ладу амплітудний модулятор. Пошкоджена ізоляція. Западання кнопок режиму роботи. Повний знос основних елементів комплексу ,контактних груп.  Вийшов з ладу ультразвуковий детектор.

	6. 
	Холодильник: Кодри
	1972
	1
	10400616
	Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Виток хладогена (фреону). Заклинювання компресора холодильника. Розгерметизація корпусу. Згорів мотор-компресор.

	7. 
	Машина пральна 
	1989
	1
	10400472
	Корозія корпусу. Тріщини лопастного диску активатору. Згорів ел.двигун М-430. Вийшло з ладу пуско-захисне реле РТК-1-2. Пошкоджений механічний механізм часу. Деформація рами кріплення ел. двигуна та активатору.

	8. 
	Гемоцитометр ГЦМК-3
	1991
	1
	11300642
	Замкнення схеми формування ланцюгу постійного струму з регулятором. Обрив обмотки потенціометра. Вийшов з ладу міліамперметр. Перегоряння індикатора.

	9. 
	Електроплита однокамфорна
	1995
	1
	11316541
	Вийшов з ладу термостат. Перегорання термо запобіжник. Замкнення контактів реле. Втрата контакту між генератором імпульсів та тригером. Перегоріли ТЕНи.

	10. 
	Праска
	1986
	1
	11316818
	Перегорів нагрівальний елемент. Вийшов з ладу термостат.  Пошкоджена ізоляція. Перегоряння шнура ел. живлення. Відсутній контакт перемикача.

	11. 
	Праска
	1973
	1
	11316374
	Вийшов з ладу термостат.  Пошкоджена ізоляція. Перегоряння шнура ел. живлення. Відсутній контакт перемикача. Вийшов з ладу ТЕН.

	12. 
	Лампа кварцова -корпус
	1963
	1
	11300942
	Розрив у ланцюгу живлення. Перегорання контактів у патроні. Пошкоджена ізоляція. Відсутній контакт перемикача.

	13. 
	Лампа настільна-корпус
	1963
	1
	11300816
	Вийшла з ладу лампа ДРТ-240. Вийшов з ладу кенотрон. Перегоряння обмотки дроселя. Окислення контактів.

	14. 
	Апарат «Полюс»
	1984
	1
	11300646
	Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. Пошкоджений модуль обробки сигналу. Замкнення перемикачів П2К. Деформація корпусу. Не придатне до подальшого використання.

	15. 
	Апарат «Іскра»
	1984
	1
	11315694
	Пошкоджений резонатор. Тепловий пробій конденсатора. Вийшов з ладу терм міліамперметр. Вийшов з ладу регулятор потужності.

	16. 
	Лічильник лабораторний СЛ-1
	1984
	1
	11300597
	Розтріскування корпусу у місцях кріплень, деформація. Не придатний до подальшого використання.

	17. 
	Електрообезболювач

«Електроника икеаан-3»
	1991
	1
	11300599
	Пошкодження товкачу та при жиму шприців. Відсутній контакт на платі індикаторів. Пошкодження шнура живлення насоса. Перегоріла плавка вставка сітьової колодки.   

	18. 
	Мікроскоп «Біолам» (діагностика лабораторна)
	1987
	1
	11300600
	Пошкодження окуляра. Деформація тубуса. Зношення механізму гвинта грубого налаштування. Пошкодження рухомого упору з напрямною.

	19. 
	Апарат «Поток»:
	1985
	1
	10400047
	Міжвиткове замкнення трансформатора 95-021-00. Перегоряння випрямовувач  КЦ 402 Ж. Замкнення схеми формування ланцюгу постійного струму з регулятором. Обрив обмотки потенціометра. Вийшов з ладу міліамперметр. Перегоряння індикатора.

	20. 
	Апарат низькочастотної терапії ГР-2
	1986
	1
	11300943
	Вийшов з ладу підсилювально-реєструючий блок. Втрата контакту в роз’ємі підключення. Вийшов з ладу RS- 232с. Не працює контролер пам’яті.   Пошкодження кабелю пацієнта.

	21. 
	Центрифуга ручна
	1990
	1
	11300598
	Корозія і деформація корпусу, не придатна до подальшого використання.

	22. 
	Магнітер 
	1986
	1
	11300927
	Роз’єднання пайки на платі з елементами комутуючого пристрою. Окислення контактів міліамперметра. Вийшов з ладу підсилювач напруги.

	23. 
	Діоди намік
	1984
	1
	10400048
	Вийшов з ладу регулятор потужності. Не підлягає ремонту, морально та фізично зношений.

Тепловий пробій конденсатора. Вийшов з ладу терм міліамперметр. Фізичне зношення. Деформація корпусу. 

	24. 
	Радіоприймач
	1975
	1
	11317764
	Зламана магнітно-феритова котушка. Втрата контактів у роз’ємах. Висохли конденсатори. Згоріли транзистори МП.

	25. 
	Стерилізатор електричний
	1974
	1
	11300301
	Відсутній контакт перемикача. Пошкоджена ізоляція між стінками шафи. Перегоряння шнура електроживлення. Перегорів нагрівальний елемент. Коротке замкнення діодного випрямляючого мосту.

	26. 
	Стерилізатор електричний
	1975
	1
	11300302
	Не працює електроконтактний манометр. Пошкоджений датчик рівня. Перегоряння нагрівального елементу. Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції  повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація.

	27. 
	Стерилізатор електричний
	19751
	1
	11316451
	Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. Перегоріли ТЕНи.

	28. 
	Стерилізатор електричний
	1973
	1
	11316452
	Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Вийшов з ладу електронний терморегулятор. Коротке замкнення між корпусом та ТЕНом. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замкнення у клемній коробці

	29. 
	Стерилізатор електричний
	1975
	1
	11316453
	Відсутній контакт між ТЕНом та штифтом  приладу. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замкнення у клемній коробці. Перегорання нагрівального елементу.

	30. 
	Стерилізатор ВК-30
	1975
	1
	10400043
	Не працює електроконтактний манометр. Пошкоджений датчик рівня. Перегоряння нагрівального елементу. Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції  повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація.

	31. 
	Стерилізатор ВК-77
	1986
	1
	10400044
	Вийшов з ладу електродвигун вентилятора системи циркуляції повітря. Вийшов з ладу електронний блок керування. Відсутня індикація. Перегоріли ТЕНи.

	32. 
	Стерилізатор ГП-20
	1986
	1
	10400512
	Порушена теплоізоляція між стінками шафи. Вийшов з ладу електронний терморегулятор. Коротке замкнення між корпусом та ТЕНом. Вийшли з ладу регулятори потужності. Замкнення у клемній коробці

	33. 
	Вага торсіонна ВТ-500
	1995
	1
	11300933
	Пошкодження корпусу у містах кріплення. Корозія деталей. Знос деталей механізму. Пошкоджені призми. Заклинення рухливого покажчика коромисла.

	34. 
	Вага дитяча механічна ВМ-20
	1987
	1
	11317602
	Пошкоджені призми. Заклинення рухливого покажчика коромисла. Подряпини верхньої площини шкали. Деформація корпусу. Не придатні до подальшого використання.

	35. 
	Тонометр механічний
	1998
	1
	1130970
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	36. 
	Тонометр механічний
	1996
	1
	1130971
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	37. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11315637
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	38. 
	Тонометр механічний
	1993
	1
	11315689
	Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	39. 
	Тонометр механічний
	1994
	1
	11315690
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	40. 
	Тонометр механічний
	1996
	1
	11316133
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	41. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11316134
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	42. 
	Тонометр механічний
	1999
	1
	11316135
	Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	43. 
	Тонометр механічний
	1998
	1
	11316257
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	44. 
	Тонометр механічний
	1995
	1
	11315045
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	45. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11315046
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	46. 
	Тонометр механічний
	1991
	1
	11317763
	Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	47. 
	Тонометр механічний
	1998
	1
	11316651
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	48. 
	Тонометр механічний
	1996
	1
	11317766
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	49. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11317767
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	50. 
	Тонометр механічний
	1999
	1
	11311083
	Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	51. 
	Тонометр механічний
	1998
	1
	11311084
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	52. 
	Тонометр механічний
	1994
	1
	11316814
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	53. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11316815
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	54. 
	Тонометр механічний
	1996
	1
	11300605
	Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	55. 
	Тонометр механічний
	1998
	1
	11300606
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	56. 
	Тонометр механічний
	1996
	1
	11300607
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	57. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11371120
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	58. 
	Тонометр механічний
	1999
	1
	11371121
	Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	59. 
	Тонометр механічний
	1998
	1
	11371122
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	60. 
	Тонометр механічний
	1996
	1
	11316720
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	61. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11316372
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	62. 
	Тонометр механічний
	1999
	1
	11317764
	Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	63. 
	Тонометр механічний
	1998
	1
	11317315
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	64. 
	Тонометр механічний
	1996
	1
	11317386
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	65. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11317765
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	66. 
	Тонометр механічний
	1998
	1
	11300567
	Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	67. 
	Тонометр механічний
	1996
	1
	11300568
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	68. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11317605
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	69. 
	Тонометр механічний
	1991
	1
	11317606
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	70. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11317186
	Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	71. 
	Тонометр механічний
	1998
	1
	11317768
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкод-ження повітряного клапану.

	72. 
	Тонометр механічний
	1996
	1
	11317047
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	73. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11317048
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	74. 
	Тонометр механічний
	1991
	1
	11317049
	Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	75. 
	Тонометр механічний
	1998
	1
	11316174
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	76. 
	Тонометр механічний
	1996
	1
	11316175
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	77. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11317769
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	78. 
	Тонометр механічний
	1999
	1
	11317770
	Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	79. 
	Тонометр механічний
	1998
	1
	11317771
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	80. 
	Тонометр механічний
	1996
	1
	11317772
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	81. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11317773
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	82. 
	Тонометр механічний
	1999
	1
	11317774
	Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	83. 
	Тонометр механічний
	1998
	1
	11317775
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	84. 
	Тонометр механічний
	1996
	1
	11317776
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	85. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11317778
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	86. 
	Тонометр механічний
	1996
	1
	11316510
	Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	87. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11316511
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	88. 
	Тонометр механічний
	1991
	1
	11316816
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	89. 
	Тонометр механічний
	1994
	1
	11316817
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	90. 
	Тонометр механічний
	1991
	1
	11316810
	Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкод-ження повітряного клапану.

	91. 
	Тонометр механічний
	1997
	1
	11310305
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкод-ження повітряного клапану.

	92. 
	Тонометр механічний
	1992
	1
	11316050
	Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру.

	93. 
	Тонометр механічний
	1999
	1
	11316047
	Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра

	94. 
	Холодильник
	1984
	1
	10471355
	Корозія корпусу. Механічні пошкодження елементів замку та кріплення дверцят. Виток хладогена(фреону). Заклинювання компресора холодильника. Розгерметизація корпусу. Згорів мотор-компресор. 

	95. 
	Холодильник
	1989
	1
	10471369
	Пошкоджений контур охолодження. Замкнення контактів у пуско-захисному реле. Вийшло з ладу реле терморегулятора. Замкнення у клемній колодці. Пошкоджений контур конденсатора. Тепловий пробій конденсатора. Пошкодження випаровувача холодильної камери.

	96. 
	Електроплита
	1994
	1
	11317058
	Пошкоджена ізоляція. Перегоряння шнура ел. живлення. Відсутній контакт перемикача. Вийшов з ладу ТЕН.

	97. 
	Електрочайник
	1999
	1
	11317068
	Відсутній контакт перемикача. Протікання. Вийшов з ладу ТЕН(накип). Вийшов з ладу термостат.  Пошкоджена ізоляція. Перегоряння шнура ел. живлення.

	98. 
	Тонометр механічний
	1989
	1
	11314427
	Пошкоджена манжета. Не правильні показання манометра. Деформація бінауральної трубки. Заклинення контрольної стрілки манометру. Розтягнення пружини манометра. Пошкодження повітряного клапану.

	99. 
	Прилад УФТН
	-
	1
	11317683
	Несправність регулятора току. Згорів БЖ. Поломка резистора. Вигоріли мікросхеми. Пошкодження корпусу. Окислення контактів. Відновленню не підлягає.

	100. 
	Нейростимулятор
	1989
	1
	11317685
	Розєднання пайки. Окислення контактів. Розрив у ланцюгу живлення. Пошкодження ізоляційної обмотки. Пошкодження корпусу. Несправність діодного мосту. Замкнення витків обмотки. Не придатний до подальшого використання.


Секретар ради                                                                            С.Мегель

